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CICESE centro de Investigacion Cientifica y de Educacion Superior de Ensenada, Baja California

Departamento de Innovacion Biomédica

Ensenada, B.C. a los 18 dias del mes de febrero del 2021

Evaluacion de la capacidad de inhibicion de infeccién viral empleando un
recubrimiento organico sobre un soporte soélido.

Virus de prueba

Virus utilizado: hCoV-19/Mexico/BCN-CICESE-BC5/2020 (MX-BC2-2020-p1VES).
ID de Acceso en GISAID: EPI_ISL 747243

El ensayo fue realizado en el laboratorio de Bioseguridad Nivel Il (BSL-3), del
Departamento de Innovacion Biomédica de CICESE.

El ensayo fue realizado con el virus SARS-CoV-2, cuya secuencia nucleotidica se
encuentra depositada en GISAID, y bajo la autorizaciéon de COFEPRIS para el
manejo y deteccion de SARS-CoV-2, con numero de ingreso 200203536X0265 y
con fecha de aprobacién 2 de junio de 2020.

El ensayo de deteccién del virus SARS-CoV-2, esta avalado por el INDRE, mediante
oficio DGE-DDYR-DSAT-05143-2020, con fecha 13 de mayo de 2020.

Muestras a analizar

Vinimex Total Antiviral y Antibacterial sobre soporte sélido, identificada como M1. La
muestra denominada M4 es el soporte sélido con el mismo recubrimiento organico sin
ingrediente activo.

El proceso fue realizado siguiendo el método ISO 21702 Measurement of antiviral
activity on plastics and other non-porous surfaces.

Procedimiento Experimental

1. Las superficies de prueba fueron esterilizadas usando una solucion de
isopropanol al 75% en agua. Se sumergieron durante 10 segundos y se les
permitié secar por alrededor de 15-20 min.
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2. Virus de prueba: un stock de MX-BC2-2020-p1VE6 se diluyé a 1-TCipso (Virus),
de aqui se realizé una dilucion 1:5 del stock para probar sobre superficies. Se
agregaron 100 pl a cada superficie durante 90 min, la coleccion de la muestra se
realiz6 mediante hisopado de la superficie, el hisopo humedo en PBS se froté
durante 5 segundos sobre la superficie de muestra humeda (con virus).
Posteriormente el hisopo se transfirio a 1 ml de buffer de lisis viral.

3. Un total de 200 ul de la muestra anterior, se utilizaron para realizar extraccion de
ARN, posteriormente se cuantifico por medio de Q-PCR.

Resultados

Como control en el ensayo se colocaron virus sin haber recibido tratamiento (vehiculo).
Una vez transcurridas los 90 min del ensayo, se determind la carga viral.

Los resultados de carga viral se muestran en la figura 1.
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Figura 1. Carga viral de SARS-CoV-2 posterior al tratamiento Se observa la carga viral después de que
una concentracion conocida de virus fuera expuesta a la superficie M1 a los 90 min de contacto. Misma
situacion para la M4. El vehiculo es la concentracion viral inicial.
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Como se puede apreciar en la figura, se inicia con una concentracién viral de 3.49X107
particulas virales por mililitro.

Una vez que esta concentracion inicial de virus se colocé durante 90 minutos a la
muestra M1, se observa una disminucion de las particulas virales hasta llegar a una
concentracion de 3.32X10* particulas virales por mililitro, obteniéndose una disminucién
de tres ordenes de logaritmo.

Por su parte, la superficie sin tratamiento M4, muestra una disminucion de la

concentracion viral a 1.25X10° particulas virales por mililitro, es decir, solo un orden de
logaritmo.

Conclusion:

La superficie M1, muestra una actividad antiviral del 99.9% contra el SARS-CoV-2 a los
90 minutos de contacto.

Atentamente,

%a
=

Dr. Alexei Fedorovish Licea Navarro
Investigador Titular
Departamento de Innovacion Biomédica.

Pag.3de 3
Carr. Ensenada — Tijuana No. 3918 - Zona Playitas, C.P. 22860 - Apdo. Postal 360 Direccion postal en USA
Ensenada, B.C., México PO Box 430222, San Diego, Ca.
Teléfono: (646) 175-05-00 — ext.27218 92143-0222, USA

https://usuario.cicese.mx/~alicea/ alicea@cicese.mx




